de: BITTE DIESE PACKUNGSBEILAGE GENAU DURCHLESEN UND FUR DIE SPATERE VERWENDUNG GUT AUFBEWAHREN.

BAUSCH+LOMB

ReNu MultiPlus®
Mehrzwecklosung

ANWEISUNGE|
einfachen Schritte
SCHRITT 1: Geben Sie 3 Tropfen ReNu MultiPlus Mehrzweckldsung auf beide Seiten der Linse und reiben Sie
diese sanft 20 Sekunden lang.

SCHRITT 2: Spulen Sie beide Seiten der Linse 5 Sekunden lang griindlich mit der ReNu MultiPlus
Mehrzwecklgsung ab.

Filhren Sie zur taglichen Reinigung, Desinfektion und Proteinentfemung die folgenden
durch.

insen nicht.

2u einer it fihren.

- Lagem Si lre Linsen nict n Wasser oder instelen Lisungen und splen Sie dait it Iren

Linsenbehélter aus. Verwe enden Sle nur frische Mehrzwecklsung r den
Linsenbehalter nicht kontami Verwerdung siner wmsterien Losung kann T iner Seeren
Infekton,2u Sehverlustodr Blindheit fihren,

- Die Verwendung threr ach dem kann zu einer ion der

SCHRITT 3: Legen Sie die gereinigte Kontaktinse in den Linsenbehiiter und filen Sie sie mit frischer ReNu
MultiPl i Stunden einwi ken Sie i L
zuverwenden.

WI(HYIGE SICHERHEITSHINWEISE:

nun Kein Abs

Verbleiben den

Linsen, spiilen
Befolgen Sie zu jeder Zeit die Anwelsungan hres Augenarztes. Auf Grundlage Ihrer individuellen

z2uSehverlust (Blindh:

Produkte oder MaBnahme

LAGERUNG: Bis zum naxhslen Tragen kénnen Sie lhre Kontaktlinsen bis zu 30 Tage im geschlossenen
Linsenbehélter aufbewahre

INHALT: Ee strlle sotonsche Lésung, die HYDRANATE® (Hydroxyalkylphosphonat) 0,03 %, Borsure,
Dinatriumedetat, Poloxamin 1 %, Natriumborat und Natriumchlorid enthalt; konserviert mit DYMED™
(Polyaminopmpy\biguanid) 10,0001 %.

Remlgi oot und tfent Ansammiungen von Film, Proteinen, anderen Riicksténden und

weichen Entfernt schadliche ‘suf der Oberfsche der Linse Spalt lagert und
benetzt die Linsen vor dem Einsetzen.

INDIKATIONEN (Anwendung):

Die BAUSCH + LOMB ReNu MultiPlus® Mehrzweckidsung it fiir die tagliche Reinigung, Entfernung von

. im Jahr oder auf

. stets lhre Hande, bevor Sie die

+ Verwenden Siefii lhre Li i lter kei und keinen
Speichel.

« Verwenden nur frische Losung.

. Ihrem Lit jedem Desinfektic

. bewirken kei tion lhrer Linsen.

+ Wechseln i er

+ Vermeiden Sie es, den Rand des Behilters mit anderen Oberflichen in Beriihrung zu bringen, um

fen r chaters oty

- VerwendenSi n Vebi ieser Losung ke unter rzticher Aufsicht,

. tion mit i

VORSI(HTSMASSNAHMEN

+ Flasche bei Nichtverwendung gut verschlieSen

geschen,

WARNHINWEISE: PROBLEME MIT KONTAKTLINSEN UND PFLEGEPRODUKTEN FUR LINSEN KONNEN ZU

Vor Ablauf des! rpackung und der
9

Fir Kinder unxugangll(hauibewahven
Bel Raum(emperalul lage
el snhatender oder sich i der iibermafiger

it sehr wichti das e i Anweisungen Ives Augenarzts sowie die Anweisungen auf dem et zr

verwenden S das Produkt icht weiter und wenden Sie sl(h

umgehend an hien Augenart.

Augenprobleme, u. 2. Hormhautgeschware, konen schnell aufreten und zum Sehverlust (Bindhet) fubren.
Tageskontaktlinsen sind nicht fur das Tragen Gber Nacht indiziert und sollten wahrend des Stons
getragen werden, lniche tudien aben gezig, dass das Riio schwerwiegender Nebenwikunge beim
Tra

Stechende, brennende, juckend
Weniger Tragekomfort als beim ersten Tragen

gt und desinfiiert oder entsorgt und ersetzt werden, Den Zetpan herir egt hr Augenarat vesz,
zhe Stuen haken gezigt, dass die

on
verglech zu e e Aueh
haben e Stucien. gezegtdoss das Ao sehwemiegender Nebenwlrkungen steigt, je langer die
Uangaeitkontaktnsen vor dém Herausnehmen zum Reiigen und Desinfreren oder Entiorgen und Esctzen
getragen werden. Auch hat sich gezeigt, dass Nebenwirkungen bei Rauchern dfter auftreten. Treten bei lhnen

ibermabige und/oder eine Ritung der Augen auf,
nehmen Sie unverziiglich Ihre Kontaktlinsen heraus und wenden Sle sich umgehen an Ihren Augenarzt.
h

. l, im A (2.B. ich)
- Ubemnalig Tanenti Auge oder t
+ Rotung de

Beem"a:hllg(e Senschirte (geringe Sehqualitst)

lehiempﬁndh(hke\t (Photophobie)

Kontaktlinsentragern wird empfohlen, zwei Mal pro Jahr zum gehen, und

ofter.

EINWEICHEN 'UND AUFBEWAHREN IHRER LINSEN:

-+ Filllen Sie Ihren Linsenbehalter jedes Mal mit frischer Lésung, wenn Sie lhre Linsen hineingeben. Fillen Sie
Lésung nie nur auf und verwenden Sie sie nicht emeut. Entsorgen Sie die Lésung sofort, nachdem Sie Ihre
Linsen aus dem Behlter genommen haben.

+ Bringen Sie lhre Linsen nie mit Wasser in Beriihrung und lagern Sie sie nicht in Wasser. Verwenden Sie auch
Keine zum Aussilen hves Lnsenbehiters,unabhinglg davo,ob s sichum Lektungs abgefifes odr

Tm(ken
P ie sich die Linse genauer an.
- It irgendeine Wei adi ie s auf keinen Fall wieder ein. Geben Sie die Linse n
. Beﬁndeisl(hzu!derl P

setzen Sie sie wieder ein.
Besteht das Problem weiterhin, nehmen Sie die Linse sofort wieder heraus und wenden Sie sich an Ihren
Augenarzt.

It Verwenden

PFLEGE DES LINSENBEHALTERS

+ Reinigen und spiilen Sie Tnren Linsenbehilte Jedes Mal, wenn e hve Linsen herausnehmen mit Retlu
MultiPlus Mehrzwecklosung und lassen Luft trocknen. Ubelxhusslge Lésung entfernen Sie,
indem Sie den Linsenbehlter umdrehen, wahrend eran der Luft trocknet

ImaBi

dargel te uf, kénnte ein i rZustand, z B eine Infek
iegen. La

einem Arzt d behandelr
Sie lhren Augenarzt aufsuchen, um eine mogliche Augemnlektmn untersuchen zu lassen, brmgen S e
Lisen,Lisungen und den Linsenehiter 2 lvem Termin fur ene moglche Kliverung i, damit die

wmmuuc«

der Losung aus dem L nach jeder Benutzung, das Nachfilen oder der
Enatevon Wasser zur Pflege der Li i

« Halten Sie sich ausnahmslos an die auf dem Etikett des Produkts dargelegten Zeiten fiir das Abreiben und
Spalen der Linen, um v Linsen adiqt u desinfieren und s Risko lner Li

msenpﬂege'

+ Reinigen, spilen und esoferen S s ‘edes Mal, wenn Sie se herausnehmen.

+ Nehmen Sie sich immer nur eine Linse vor, entweder die linke oder die rechte, um versehentliches
Vertauschen zu vermeiden.

» Eneren und splen Sie den Linsenbehaltr nach der Benutzung immer it ficher Rehu MultPls

reduzi einr 2u niedrgen Abrelbungs. undoder Spiizelt werden hre Linsen mogikcherwelse icht
Jopice vty gereinigt.

Luft tro
Lveler'umL Die ReNu MulnPlus Mehrzueckizsung is in stenlen Plastikflaschen mu @ ml, 120 ml, 240 ml und

iy n4

. Diese

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE QUESTO FOGLIO PER FUTURE CONSULTAZIONI.

BAUSCH+LOMB

ReNu MultiPlus®
Multi-Purpose Solution

passag
PUNTO 1
e moﬁnare delicatamente per 20 secondi.

(CECITA). E essenziale seguire i consigli del propri fonista della isione e tutte e indicazioni rportate
i il portalenti.
Patologie oftalmiche, incluse ulcere mmean, possono svilupparsi con notevole ra causare la perdita

P
Su\unon,

PUNTO 3: Riporre la lente a contatto pulita nel portalenti e riempire questultimo con ReNu MultiPlus
Multi ) contatte " P uttn ¥

el vista (ccta). Le leni per uso iomalero nonsono indicte pe il poto nottumo ¢ nan devono essere
i dic il

rischio di joni o
disiferone oppure per esere sothute regalarments secondo e stulon dl proprio pnﬂessloms(a della

fresca.

vi
2d uso continuo rispetto a quel che ndossant lentiglomatiere. £ molre dimosurato e  rischo d reazioni

Attenersi sempre alle indicazion fornite dal proprio professionista della visione. In base alla

sostituite. Lincidenza di tali reazioni & maggiore fra i fumatori. In caso di fastidio agl occhi, lacrimazione

chimica delle proprie lacrime ¢ all frequenza diutilizzo dell lenti a ontatt, i proprio pmlesslomsta della

CCONSERVAZIONE: £
momentodiullzzare
CONTENUTO: Una soluzione steile e isotonica contenente HVDRANA"E' (idrossialchilfosfonato) 0 03%, acldo
borico, disodio edetato, poloxamina 1%, sodio
biguanide) 0,0001%.

JE:
Pulisce, scioglie ed elimina gli accumuli di film lacrimale, residui proteici ed altr depositi e residui dalle lenti a
contatto morbide. Distrugge microrganismi nocivi sulla superficie della lente. Per sciacquare, conservare e
Tekdraarele ent prima dofapplicazione.

INDICAZIONI (utilizzi):
BAUSCH + LOMB Reu ultlus® Mull-urpose Soluion & knlcata per ulzzo el pula auotdans
fimozione dei dep tisciacquo, disinfezione chimica (non termica) e conservazione delle lenti a

possibile conservare le lenti nel portalenti chiuso per un massimo di 30 giorni fino al

b
per non utilizzare il prodotto):

CONTROINDICAZIONI (moti

AVVERTENZE: PROBLEMI CON LE LENTI A CONTATTO E CON | PRODOTTI PER LA CURA DELLE LENTI
POTREBBERO CAUSARE INFEZIONI DELLA CORNEA E/O ULCERE E COMPORTARE LA PERDITA DELLA VISTA

oculista. Chi util i iad un
con maggjore frequenza, se necessario.

(ONSERVAZION( DELLE LENTI NELLA SOLUZIONE:

rtalenti con soluzione nuova ogni volta che si ripongono e lent, senza “rabboccare” o
viaiizare a sohizione. Dopo chefe letsono state rimosse dal portlentl eliminare Immediatamente I
soluzione.

« Nonesporre né le lenti o risci i i con altr tipi di d
Non esporre né conservare | isciacquare h i

‘CURA DEL PORTALENTI:

b - Clre i ; . ’ .
asciugare allaria. Per eliminare la soluzione in eccesso, tenere il portalenti capovolto mentre si a
allaria,

. in base alle proprie abitudini igieniche.

AVVERTENZE:

* Ueventusle itizzo o tabboccs” dels soluione oppure 450 i acqua pr 1 puia dellelerm potrebbe
causare | erdita della
vista.

disinfettarle in modo adeguato e ridurre il rischio di contaminazione. Uno strofinamento o risciacquo

frettolosi potrebbero non essere sufficienti a pulire le lenti.
Non usae al acaa, soluionesalia o docce urificant per disnfetar ke en Queste soluon on
sinfettano le

Lelenti i

W mancato utizzo el disfettante accomanato pub causare infezioni

dellz vista o cecita.

* Non conserare et o sciacquare l portalent con acqua o una qulsias alra soluione non sterie
Sol

Fidotta nitidezza dell visione (scarsa acuita visival

n frescain o di

Sons ma alia quE ('nmmma)

+ Occhiarrossati

L o i soluzione
e causare vnlexlomgvavv, perdlla dellaistaocecia
INFORMAZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA:

+ Seguire sempre le istruzioni per [uso del prodotto. L istruzioni p
laperdita dellavista(cecita),

erichiedere conslglw al proprio professionista della visione.

. maggiore frequenza + Selalente & sporca o si nota la presenza di una cigia o di un altro corpo estranco, oppure se il problema
+ Prima ditoccare lelenti lavarsi ed asciugarsi sempre le mani. a
. diindossarla nuovamente.
+ Perpuli Se il roblema perslste, rimuovere immediatamente a lent & tiolges al propri profssonita dll
‘L Y roblemi sopra elencat possono essere segnal di na condizone grave come ad esempl urinfezone
. lelentied un'ulcera corneale, una neovascolarizzazione o un'iite. Sottoporsi immediatamente a visita oculistica per
. i inazioni Dopoluso,

tichiudere il flacone. oculista per una sospetta infezione agli occhi, portare con sé le lenti, le soluzioni ed il portalenti in modo da
. Iy i X Cura delle lentia contatto:
PRECAUZIONI: « Prif i i,
" Quand . b jugars .
+ Dautilizzarsi pri i i i Iflacone « Appli i Il dine, Ia d lasini itare i derl
. t - Dopol'
+ Tenere lontano dalla portata dei bambi al

Conservatetemperaturs smbiente
IMPORT, ritazone o laaimazons eccesiva paristenzs o peggiaramento i tal

Reazioni avverse (pmblemu e soluzioni

problemi:
£ or |fattoc o P

Confeziont: ey MultPlus Mult upose Soluon & disponileperFacauisto i facon i plastica sl da
60ml, 120 ml, 240 ml e 300 ml. | flaconi e
scadenza.

Data di emissione: 2021-04

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE ET LA CONSERVER POUR POUVOIR LA CONSULTER ULTERIEUREMENT.

BAUSCH+LOMB

ReNu MultiPlus®
Solution multifonctions

MODE DEWPLOI: Pour ettoper, désinfecter et déprotéiniser quotidiennement les lentilles, procédez comme

EIAPH Placez3 de solutic i il q la lentille
et massez délicatement pendant 20 secondes.

ETAPE 2 : Rincez bien chaque coté de la lentille avec la solution multifonctions ReNu MultPlus pendant 5
secondes.

lacez la lentille de contact nettoyée dans I'étui 4 lentilles et remplissez ce dernier de solution
multfonclons ReNu Mo neuve. asezes temper au malns 4 hures. ensez & toulours uilier de a
solution

Vous pouves i tenant mettre vos lentile. Aucun ringage avec un solution saline nécessair. 1l reste des
deébris sur s lentil

alem hes Lutilisation d’

lac
. I.unllsanon de votre solution multifonctions au-dela de la date de péremption pourrat provoquer une

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES :

une perte de la vision (cécité).
C

la s'impose.

v 9y b
des lentilles, - uti i i yer et dé 3
CONSERVATION : Vous pouvez conserver vos Iemllles ‘dans I'étui 4 lentilles fermé ,usqu'a ce que vous soyez  + e
pré(e) s porter, pendant un maximum de 30jo . 0s lentilles.
HYDRANATE , delacide  + j i lentil
i i €+ Afndéviter p: ipi q

b 1%,
avec du DVMED" (polyaminopropyl biguanide) 0,0001 %.
ACTI

Nel(me, i de protéines, d' deslentilles d

. N'ullhsez aucun médicament pour les yeux en méme temps que cette solution, sauf sous surveillance

lentilles avant I’msmlon.
INDICATIONS (U
La solution mult fonctons BAUSCH + LOMS ReNu Mukipluse est idiquée pou le nettayage quo
ation des dépats de protéines e rincage, la désife e (non thermique) et la omsenvation

pas uti produit):

R
AVERTISSEMENTS - DES PROBLENES AVEC LESLENTILLES O CONTACT ET LES PRODUITS POUR
PEUVENT ENTRAINER UNE INFECTION ET/OU UN ULCERE DE LA CORNEE. ETUNEPEK’IE DELA VI ON ICECITU
nest pnmmdla\ de respecter les instructions de Vot nphialmnlague

LN
PRECAUTIONS :

+ Tenezle produit hors de portée des enfants
- Conservezle produit a température ambiante
IMPORTANT : Siune itation o un armolement excessif sunvien, persiste ou augmente ou si a vison est

Ene«s indésirables (Problémes molunnnsl :

et quée pa

,y cor + Picotements, brdll
aites, notammentesuiers de , Pp: mpmemenmemmnev . C p
. " : peuvent se dé : ,. e
dormez. Des études chmqnes ont démontré que e risque dffts mdeslvables graves est accru avec le por - i
nocurnedeslentles.Le et désinfe - Rougeurs aux yeux

également démontré que le risque d'effets indésirables graves était accru si les lentiles sont penéex trop
longtemps avant d'étre retirées pour le nettoyage et la désinfection ou jetées et remplacées. Autre fait

+ Sensibilité a a lumiére (phnmphome)
+ Sécheresse oculaire

géne oculaire, un larmoiement excessif, des troubles de la vision etiou des rougeurs oculaires, retirez
> ° W 0

Jentilles e
"TREMPAGE ET CONSERVATION DE VOS LENTILLES :
+ Vous devez remplir votre étui  lentilles de solution neuve chague fois que vous y déposez vos lentilles, ne

fois par. la s'impose.

Sila géne ou le probleme cesse, examinez a lentile de plus pré:
* St enulleest ndommagée de quelque marire que ce ot nelareplacez passur Fai. lacez lalentile
fans son étui et contactez votre ophtalmolog
.+ Sily a o aloté, un il 0y un corps éranger sur a e
y 2 de la saleté, un il ou u

, ou si le probleme cesse et que Ia lentille est
I

lentilles de leur étui.
+ Vous ne devez pas exposer vos lentiles,les conserver ou lesrincer 3 feau,tele que de Feau du robinet, en

zmnsnm DE L'ETUI A LENTILLES :

SiFundesproblmes chdessus suvent,cla peut tref i dun problame grave el quuneinfection, un

le traitement adéquat afin d'éviter des lésions . Lors:
pour rechercher une infection ocu pulelmelle, spportez vos len les, solutions et étui a lentilles a votre
tablir I

ILLE
Nettoyez, rincez et laissez sécher  lair libre votre étui a lentilles ave la solution ReNu
MultPlus 3 chaque fois que vous retirez vos lentiles. Afin e permettre & I'excés de solution de s'évacuer,

tne e hygiéne pourle soin des lentilles:

: Vit libre. v
. © Nett q
AVERTISSEMENT : + Mettez vos procédant toujours d: é  la droite ou 7 fin d'évit
Sii vous ne vide la sol d i j l
i vous utilses de feay pour le raitement e vos lentils vous risques une ination susceptible e I
entrainer desblessures oclares ou une perte de a vision. neuve,puis ez écher alalr e,
+ Respects La solut ReNu MultPlus est disponible a Fachat en flacons en plastique

de les desmfwer correctement et de réduire le risque de ‘Contamination. Si vous réduisez les durées de
massage et
N

mais d'eau, de solution saline ou de gouttes réhumidifiantes pour désinfecter vos lentilles. Ces
solutions ne désinfecteront pas vos lentilles. Le fait de ne pas utilser le désinfectant recommandé peut
entrainer i é isic it

Bausch & Lomb Incorporated, [Rep] Bausch & Lomb ncorporated
1400 North Goodman St. Cork Road Industrial Estate Hergestelltin Itali
Rochester NY 14609 USA Waterford, X91 V383, Ireland o

Bausch &L I em

stériles de 60 ml, 120ml, 240 1 300 mi. Lo lacons et e emballages comportent un numéro de lot et une

11 C € 0050
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